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El andlisis quimico de las aguas mineromedi-
cinales es fundamental y, ademias, debe ser de
gran precision, dado que la constancia en su
composicién es normativa legal, puesto que de
ella depende en gran parte su eficacia terapéu-
tica.

Para valorar por métodos convencionales el
contenido iénico se utilizan técnicas diferentes,
siendo preciso el empleo de las gravimetrias
para la determinacion de los sulfatos: las volu-
metrias acido-base para la determinacién de bi-
carbonatos y carbonatos y las de precipitacién
para los cloruros; las quelatometrias para el mag-
nesio; la espectrofotometria para los nitratos:
los electrodos especificos para los fluoruros y
alcalinotérreos.

La necesaria conjuncién de los resultados ob-
tenidos por los diferentes métodos analiticos,
complica los andlisis, ya que cada método tiene
su sensibilidad. Un sistema de anélisis que uti-

lice un solo método para todos estos iones, pro-
porcionaria més coherentes y exactos resultados.

Al mismo tiempo, es conveniente hacer notar
que la ejecucién de un analisis por los métodos
convencionales puede suponer unas 24 horas de
trabajo, mientras que con el sistema objeto pre-
ferente de este estudio, el tiempo necesario para
resolver el analisis queda reducido a una hora,
en el peor de los casos,

La moderna cromatografia iénica es una varie-
dad de la cromatografia liquida apoyada en
tres técnicas de separacién: de cambio idnico
(H.PI1.C), de exclusién idnica (HPICE), y de
par iénico (M.P.I.C.), a las que sigue un sistema
de deteccién apropiado, siendo el detector mas
comunmente utilizado el de conductividad, con
supresion del eluyente,

En esta investigacién, se ha utilizado un cro-
matégrafo idnico DIONEX, modelo 4000i, provis-
to de columnas: A) Aniones: lon Pac AG4A, lon

FONTENOVA
lén mg/L  mEq/L % mEq Ién mg/L  mEq/L %mEq
; ) Cat+ 8.300 0.414 1.085
= 28.400 0.801 2.100 ’
o fﬁ - BAE AW 8 K+ 58600 1525  3.994
2 ol : g Li+ 3400 0490 1284
g HCO3— 2241000 36.730 96.307 E Mg++ 6500 0.535 1.401
< SO4—— 4.400 0.092 0.240 O Nat 809.300 35205 92236
TOTAL 38.138 100.000 TOTAL 38.168 100.000
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Pac AS4A; C. supresora AMMS. B) Cationes: lon
Pac CG3; C. supresora CMMS, C) Bicarbonatos:
HPICE-AS5. Se han analizado con este proceder
diversas aguas, entre ellas Fontvella, Solan de
Cabras, Fontenova, Fontemilla, Lanjarén, Salud,
etc., habiéndose comprobado la precisién de di-
chos analisis mediante los diagramas de Collins

que, en los casos citados, muestran un equilijbrio
completo entre el namero de cationes y aniones.
A titulo de ejemplo damos los datos analiticos,
diagramas de Collins y los cromatogramas co-
rreuspondientes a las aguas de Fontenova y Font-
vella.

FONTVELLA
16n mg/L mEg/L %mEq Ion mg/L  mEq/L 9% mEq
Cl— 5600 0.158  7.752
Cat++ 193 :
@ F- 0.100 0005  0.258 @ 5 23000 1 BHAn
Z HCO3— 103700 1700 83.433 z 0.800 0020  1.003
% NO3— 1900  0.031 1.504 E Mg++ 4500 0370 18.142
< so4— 6900 0.144  7.052 G Na+t 10500 0457  22.391
TOTAL 2.037 100.000 TOTAL 2040 100.000
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Temparada: 1 de Julio al 15 de Septiembre.
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